
Pariston vaihto KeyTag loggeriin 
 

 
 
Tarvitset uuden pariston ja tarran (KEYTAG-PARISTONVAIHTOPAKETTI, Teknocalor Oy). 

 

Kuori varovasti alkuperäinen tarra loggerista ohuella veitsellä tai vastaavalla. 

 
 
 
 

Näet viisi ruuvia, jotka avaamalla loggeri aukeaa. Juota vanha 

paristo irti piirilevystä kiinnityspisteistään. Resetoi loggeri 

tekemällä oikosulku yhdistämällä + ja – navat piirilevyltä 

pinseteillä, paperiliittimellä tms. Juota uusi paristo 

paikalleen. Kokoa loggeri ja liimaa uusi tarra paikalleen. 
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